
Les étapes pré-analytiques à réaliser par le préleveur pour 
assurer la qualité des résultats d’une gazométrie sanguine

� Toutes les étapes doivent être respectées

prélèvement

Bouchez
immédiatement la 

seringue

Mélangez 30s 
la seringue
(retournez 

plusieurs fois et 
roulez dans les 

paumes)

Envoyez 
immédiatement la 
seringue (si le transport 
est > 30 min dans une 
pochette réfrigérée)

Dosage

Des échanges de 
gaz se font très 
rapidement avec 
l’O2 de l’air

L’héparine doit être 
solubilisée très tôt

Le métabolisme des 
cellules sanguines 
continue dans la 

seringue

Maximum 60 min (si >30 min transport à 4°C)

Que faire ?

Pourquoi ?

Conséquences
en cas de non 

respect

pCO2 et pO2 sont 
affectées

Des micro-caillots se 
forment et risquent de 

provoquer des erreurs et de 
détériorer l’analyseur: 
entrainent un temps 

d’immobilisation d’au moins 
1h30

pH, pCO2 , pO2 et Ca
2+

sont affectés

Eliminez 
toutes bulles 

d’air
avant le transport

Les bulles d’air sont 
solubilisées lors du 
transport (surtout 
par pneumatique)

pH, pCO2, pO2 et SO2
sont affectés

Seringue héparinée:

Capillaire hépariné:
• Prélever et boucher le capillaire,

• Faire déplacer l’aimant dans le capillaire Aller/Retour au moins 5 fois, puis rouler dans les paumes des mains

• Analyser l’échantillon: l’analyse doit se faire dans les 5 min qui suivent le prélèvement.

LAB-BPHT-PREA-MOP-005-02


